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Abstract：FDP，D ダイマーは生体内の凝固・線溶状態を反映する分子マーカーであるこ

とから，DIC や DVT の診断，経過観察として用いられる．しかし，FDP，D ダイマー測定

試薬は標準化されておらず，試薬メーカーによる差が大きい項目である．今回，シスメッ

クス社より大容量の FDP，D ダイマー検査試薬が開発されたので試薬の基礎的検討を行っ

た．その結果，基本的性能ならびに相関は良好であったが，相関の評価においては，一部

の検体で現行試薬と値が乖離する検体が認められた．これはそれぞれの試薬の FDP 分画に

対する反応性の違いによるもので，メーカーごとで試薬特性が異なるためである．FDP，D

ダイマーの測定結果を適切に理解するためには，各試薬間の試薬特性を理解し使用するこ

とが重要である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


